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W § 15 ust. 4 niemieckiego rozporządzenia ws. wody do spożycia 2001 (TrinkwV 2001) [1] w kontekście wyliczenia wymogów obowiązujących laboratoria badające wodę do spożycia zapisano uzyskanie co najmniej raz w roku prawidłowych wyników w zewnętrznych programach zapewniania jakości.

Przez program zewnętrznego zapewniania jakości należy w tym kontekście rozumieć system badań międzylaboratoryjnych. Składa się on z jednego lub większej liczby powiązanych ze sobą badań biegłości, w ramach których wystarczająco liczna (reprezentatywna) grupa laboratoriów przeprowadza analizy wody do spożycia na podstawie jednej lub kilku próbek odpowiednich do pomiaru danego parametru. Próbki powinny być rzeczywistymi próbkami wody do spożycia lub wzbogaconymi rzeczywistymi próbkami wody do spożycia. Procedury badawcze zastosowane do badania próbek muszą odpowiadać ogólnie przyjętym przepisom technicznym i mogą w tym zakresie być dowolnie wybrane przez laboratoria uczestniczące, o ile spełniają wymogi TrinkwV 2001 odnośnie parametrów procedur. W przypadku wartości granicznych TrinkwV 2001, które przyjęło się określać stosując unormowane procedury konwencjonalne (np. utlenialność), laboratoria nie dysponują taką dowolnością wyboru procedury. Wyniki przesłane przez laboratoria są oceniane przy pomocy ogólnie przyjętych sprawdzonych procedur statystycznych i porównywane z „wartościami uznanymi za prawidłowe” (wartościami żądanymi) [2]. Wyniki badań międzylaboratoryjnych stają się przez to ważnym elementem systemu zapewniania jakości w laboratorium. Na ich podstawie każdy uczestnik takich badań może dokonać samodzielnej oceny skuteczności zastosowanych procedur badawczych, biegłości personelu i niezawodności aparatury laboratoryjnej. Po uzyskaniu akredytacji może on dodatkowo przedstawić stronom trzecim (np. podmiotom akredytacyjnym, odpowiednim podmiotom wymienionym w § 15 ust. 5 TrinkwV 2001 lub zleceniodawcom) dowód swoich kompetencji badawczych. W tym celu podmiot organizujący badania międzylaboratoryjne musi jednak określić i wprowadzić w życie jednolite procedury odnośnie przeprowadzania, ewaluacji i oceny (kryteriów powodzenia) badań między-laboratoryjnych dla celów kontroli jakości i biegłości laboratoriów badających wodę do spożycia. Tylko przy tym założeniu można ujednolicić i tym samym zharmonizować metody pracy na tym obszarze. Celem jest stworzenie możliwości wzajemnego uznawania świadectw poprawnego ukończenia (certyfikatów) badań międzylaboratoryjnych. Poniższe zalecenia powinny okazać się w tym pomocne.
Zalecenia
1. Regularny i zakończony powodzeniem udział w odpowiednich badaniach międzylaboratoryjnych dla celów zewnętrznej kontroli jakości w analizie wody do spożycia jest obowiązkowy w ramach uzyskanej akredytacji i podlega kontroli przez odpowiednie podmioty wymienione w § 15 ust. 5 TrinkwV 2001 w ramach kontroli przestrzegania wymogów ust. 4 zdania 1 przez laboratoria badające wodę do spożycia na obszarze danego kraju związkowego.
2. Uznanie powodzenia udziału w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości przez odpowiednie podmioty wymienione w § 15 ust. 5 TrinkwV 2001 jest możliwe tylko wtedy, gdy badania te zostały przeprowadzone przez wykwalifikowane podmioty, które spełniają wymogi stawiane organizatorom badań porównawczych w DIN 38402-45, wydanie: 2003-09 „Ringversuche zur externen Qualitätskontrolle von Laboratorien (A 45)“ („Badania międzylaboratoryjne dla celów zewnętrznej kontroli jakości laboratoriów (A 45)”) [2].

3. Badania międzylaboratoryjne dla celów kontroli jakości i biegłości laboratoriów badających wodę do spożycia muszą odpowiadać wymogom DIN 38402-45 odnośnie planowania, przeprowadzenia i oceny.
4. Próbki w badaniach międzylaboratoryjnych powinny być w miarę możliwości rzeczywistymi lub wzbogaconymi danym analitem próbkami wody do spożycia. W rozumieniu rozdziału 8.6 DIN 38402-45 wymagane jest, aby uczestnicy dokonali analizy kilku pojedynczych próbek zawierających różne stężenia poszczególnych parametrów. Co najmniej jedno z tych stężeń powinno przy tym znajdować się poniżej odpowiedniej wartości granicznej określonej w TrinkwV 2001. Dobór poziomów stężeń powinien odpowiadać praktyce badawczej i być zorientowany wobec najniższego stężenia z dolnego obszaru zastosowania procedury analizy.
5. Organizator nie powinien narzucać jednej procedury oznaczania danego parametru, jako że również TrinkwV 2001 nie określa konkretnych procedur oznaczania parametrów z niniejszego zalecenia. Zgodnie z § 15 ust. 2 wymaga się jedynie, aby uzyskane w zastosowanych procedurach pomiary były wystarczająco niezawodne oraz aby spełnione były parametry procedur określone w Załączniku 5 nr 2 i 3 do TrinkwV 2001. Ogólnie rzecz biorąc analiza wody do spożycia powinna przebiegać zgodnie z ogólnie przyjętymi przepisami technicznymi. Wymóg ten uznaje się za spełniony przy zastosowaniu unormowanych procedur badawczych (DIN, EN, ISO). 
6. Należy dopilnować, aby w ramach serii następujących po sobie badań międzylaboratoryjnych można było uzyskać reprezentatywny obraz biegłości laboratorium w obrębie jego akredytacji do badania wody do spożycia. Należy jednak wziąć pod uwagę, że biegłość z zakresu analizy wody do spożycia nie może z reguły zostać wystarczająco udowodniona w drodze rocznego udziału w jednym badaniu międzylaboratoryjnym.
7. Wszystkie zawarte w TrinkwV 2001 parametry chemiczne i wskaźnikowe powinny, o ile możliwe jest ich sprawdzenie w ramach międzylaboratoryjnych badań biegłości zgodnie z DIN 38402-45, znaleźć się w ofercie jednego lub kilku organizatorów badań międzylaboratoryjnych w akceptowalnym odstępie czasowym. Jako akceptowalny uznaje się w stosunku do liczby parametrów i możliwego do zrealizowania przez laboratorium badawcze udziału w badaniach międzylaboratoryjnych okres czasu wynoszący 2-3 lata (cykl badań międzylaboratoryjnych).
8. W związku z tym powinno się wymagać, aby laboratoria badające wodę do spożycia musiały w ciągu jednego cyklu badań międzylaboratoryjnych (2-3 lata) wykazać poprawne wyniki dla wszystkich parametrów, do których badania w ramach analizy wody do spożycia są lub chcą zostać akredytowane zgodnie z TrinkwV 2001. Jeżeli badania międzylaboratoryjne nie zakończyły się dla danego parametru powodzeniem, laboratorium musi w najszybszym możliwym terminie ponownie wziąć udział w badaniach między-laboratoryjnych dla tego samego parametru, o ile to możliwe organizowanych przez inny podmiot.
9. Ocena danych pierwotnych z analizy wody do spożycia musi przebiegać zgodnie z wymogami ust. 10 DIN 38402-45. Procedura oceniająca powinna w miarę możliwości zawrzeć i przedstawić wszystkie podane w badaniu międzylaboratoryjnym stężenia w jednakowej dla wszystkich poziomów stężeń i zamkniętej pod kątem odtwarzalności i dyspersji procedurze.
10. W następującym przypadku jako główne kryterium powodzenia w ocenie biegłości laboratorium badającego wodę do spożycia przyjmuje się tzw. punktację Zu-Score [2,3]. Odnośnie określenia kryteriów powodzenia opracowano więc następujące zalecenia:
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akceptowalny pomiar: 
Poprawnie oznaczone parametry: Na podstawie oceny (patrz punkt 9) i kryterium 
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wykluczającego 
ponad połowa próbek (poziomów stężenia) dla każdego parametru powinna być oznaczona poprawnie. Nie sporządza się oceny całości badania międzylaboratoryjnego, a jedynie poszczególnych parametrów.
11. Uczestnik powinien otrzymać oznaczone datą i znaczące świadectwo prawidłowego przejścia (certyfikat) badań międzylaboratoryjnych odnośnie każdego z parametrów, które zostały prawidłowo zaliczone. Powinien on również zawierać informacje na temat tego, które z parametrów nie zostały zaliczone. Z informacji w certyfikacie powinno także wynikać, czy organizator badań międzylaboratoryjnych spełnił wymogi DIN 38402-45. Wymagane jest poza tym tabelaryczne i/lub graficzne przedstawienie anonimowych wyników wszystkich uczestników oraz ich matematyczno-statystyczna ocena, które umożliwiają dokładną ocenę i klasyfikację własnych wyników oraz opracowanie środków służących do optymalizacji metod analizy.
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